
  

 
 

14. Гарантии  изготовителя  (поставщика). 

Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в те-
чение 12 месяцев с момента реализации и осуществляет безвозмездный ремонт, 
если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответ-
ствие их техническим условиям. 

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при: 
1. нарушениях правил хранения и эксплуатации весов; 
2. нарушениях правил ухода за весами; 
3. отсутствии или нарушении пломбы завода-изготовителя. 

Внимание.  Пользователь полностью ответственен за механическую полом-

ку тензодатчика (ов). 
 

 

15. Свидетельство о приемке. 

Конвейерные почтовые весы КПВ2, оснащенные весоизмерительным терми-
налом ТВ-009 и частотным преобразователем 

 
Заводской номер _______________ 
 

соответствуют техническим характеристикам и признаны годными к эксплуа-
тации. 

Дата выпуска __________________ 
Представитель ОТК завода 

 
 
 

М. П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

346700 Ростовская область, 

г. Аксай, ул. Чапаева, 175, 

ООО «Уралвес-Дон» 

Тел./ факс      (86350)  5-56-12.        http://www.vesdoz.ru/ 

 
 

Конвейерные почтовые весы КПВ2, 

оснащенные весоизмерительным 

терминалом ТВ-009 и частотным 

преобразователем. 
 

 

Техническое описание и инструкция по эксплуа-

тации 

 

 
 
Руководство по эксплуатации является совмещенным документом, объ-
единяющим паспорт, техническое описание и инструкцию по монтажу, 
и предназначено для изучения устройства конвейерных почтовых весов 
(далее весы) «КПВ2».  
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Настоящий паспорт распространяется на Конвейерные почтовые весы КПВ2 (в дальней-
шем - весы), изготовленные ООО «Уралвес-Дон». 
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Пожалуйста, обратитесь к этому руководству перед установкой, эксплуатацией и об-

служиванием Ваших весов. Соблюдение требований этого руководства будет гарантиро-
вать быструю установку и бесперебойную работу изделия, с высокой точностью. 

1. Меры безопасности. 
Необходимо соблюдать меры безопасности, для гарантии персональной безопасности. За-
щитите изделие и связанное с ним оборудование в соответствии с уровнем безопасности, 
который необходимо соблюсти. (См. П. 11). Весы должны быть установлены, и использо-
ваться в соответствии с этим руководством, квалифицированным персоналом, соблюдая 
соответствующие стандарты и правила техники безопасности. 

10. Указания по эксплуатации Весов. 

10.1. Во избежание потери информации, записанной в ПЗУ весового терми-
нала, выполнение электросварочных работ вблизи прибора не допускается. Сва-
рочные работы в помещении с установленным прибором производить с исполь-
зованием специального “нулевого” провода, идущего от трансформатора, при 
вынутом из розетки шнуре питания терминала. 

10.2. Запрещается заливать весы  водой. 
10.3. Оберегайте прибор от механических повреждений и динамических воз-

действий.  
 

11. Указание мер безопасности при работе с терминалом. 

Опасным при работе с весоизмерительным терминалом является поражаю-
щее действие электрического тока. Электрическое сопротивление и электриче-
ская прочность изоляции цепей и питания между собой и относительно корпуса 
должны соответствовать ГОСТ 12997. Электрическое сопротивление изоляции 
должно быть не менее 20 Мом при нормальных условиях. 

Категорически запрещается работа весов с открытой крышкой шкафа авто-
матики. 

Ремонт прибора, подключение и отключение кабелей должно проводиться 
при отключённом сетевом напряжении питания. 

Наличие заземления на весах и в шкафу автоматики является обязательным. 
Запрещается заземлять нейтраль в шкафу автоматики. 
Отсутствие заземления может привести к выходу из строя весов, данная си-

туация гарантийным случаем не является. 
 

12. Техническое обслуживание. 

Периодически проверяйте дозирующее устройство на отсутствие материа-
ла, грязи и пыли на тензодатчиках и весоизмерительной части. Недопустимо за-
легание грязи и посторонних предметов между весоизмерительной частью и 
корпусом дозатора на гибкой вставке и т. п. С тензодатчиков следует удалять 
пыль и грязь сжатым воздухом. Все техническое обслуживание и ремонт долж-
ны выполняться квалифицированным персоналом и соответствующей безопас-
ностью. Обратите внимание на то, что пользователь ответственен за все из-

менения конструкции. 
 

13. Периодическая перекалибровка. 

Если весы должным образом установлены, то уход нуля и перекалибровка 
будут требовать мало внимания. Однако чтобы поддержать точность Ваших ве-
сов необходимо периодически производить перекалибровку. Частота перека-
либровки зависит от приложения, в котором используются весы и серьезность 
его эксплуатационного режима. Первоначально пока служащие не имеют долж-
ного опыта, возможны частые перекалибровки при появлении замечаний и от-
клонений. 
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При сильных внешних вибрационных воздействиях, больших колебаниях питающего 
напряжения, наличия сильного электромагнитного излучения значение функции может 
быть увеличено до 00019. При этом необходимо снижать скорость истечения продукта. 
Кнопка «В» завершает работу с функцией. 

FF Функция устанавливает коэффициент усиления входного усилителя в зависимости 
от коэффициента передачи датчика (ов). Может принимать значения 00000÷00007, где по-
следняя цифра соответствует степени числа 2, т. е. коэффициент усиления программиру-
ется и принимает значения от 20  до  27  . Значение функции задаётся аналогично функции 
FA. Для работы с тензодатчиками функция FF может принимать значения 00006 либо 
00007. установка значения функции FF, производится при пуско-наладке весов, один раз, 
и в процессе работы, без особой надобности, не изменяются. 

Дополнительно:  
� (горячая клавиша) служит для индикации счетчика объектов (шт.) включа-

ется из режима текущего веса, либо кратковременно из режима суммы. 
� (горячая клавиша) служит для индикации счетчика итога веса, пройденных 

через весы предметов. В этом режиме индикации горят все шесть разрядов ин-
дикатора. 

(горячая клавиша) служит для индикации количества аварий3. Т. е. показы-
вает количество объектов превысивших верхний допустимый порог веса. Рабо-
тает только в останове. 

�(горячая клавиша) служит для индикации количества аварий2. Т. е. показы-
вает количество объектов вес, которых меньше нижнего допустимого порога ве-
са. Работает только в останове. 

9. Калибровка (масштабирование). 
При включении терминал на несколько секунд входит в режим ожидания ввода функций 

и на индикаторе появится сообщение “СБРОС”. Если ввода функций не произвести, то  
терминал входит в режим “ПРОГОН” с соответствующим сообщением на индикаторе и 

дальнейшим индицированием числа пропорционального раннее введённому коэффи-
циенту масштабирования. Коэффициентом масштабирования называется числовое 
значение, используемое для приведения цифрового кода АЦП к натуральному весу 
(далее масштабирование).  

Масштабирование терминала производится в следующем порядке. 
а) Разгрузить весоприёмное устройство. 
б) Произвести обнуление показаний весов, нажав на кнопку“T” на клавиату-
ре. 
в) Нагрузить весоприёмное устройство эталонным весом (Р_эталон). 
г) Р_эталон (не менее 50% от НПВ).  
е) Списать показания с индикатора прибора (Р_текущ) 
Последовательным нажатием кнопок “С”, “F”, кнопками «�» или «�» выбрать 
функцию FD (требующую ввода пароля), затем кнопкой «В» вызывается под-
тверждение “ ПАРО”,  вторичное нажатие на кнопку «В» разрешает ввод паро-
ля. Набрать пароль (19631), кнопками «�» или «�» установить значение выде-
ленного разряда. Позиция изменяемого разряда выбирается кнопками «» или 
«�». Кнопкой «В» закончить ввод пароля и на индикаторе появится подтвер-
ждение “ПРОПОР” входа в функцию  масштабирования. Нажать кнопку «В». 
На индикаторе будет отображен текущий масштабный коэффициент (М_тек). 
По формуле вычислить новый масштабный коэффициент (М_нов). 

М_нов=(Р_эталон X M_тек)/Р_текущ 
 

Ввести новый масштабный коэффициент и нажать кнопку В. 

2. Назначение и принцип работы. 
2.1. Весы предназначены для перемещения объектов в горизонтальном направле-

нии и их учету по количеству и весу, а так же отбраковки (по весу). Весы состоят из рамы, 
весового конвейера, шкафа автоматики. Весы оснащены весоизмерительным терминалом 
типа ТВ-009, который разработан для использования в конвейерных почтовых весах, ос-
нащённых тензометрической системой взвешивания.  
Терминал весоизмерительный ТВ-009, далее терминал, осуществляет питание тензодатчи-

ков стабилизированным напряжением 9v, преобразует в 16-тибитный код разбаланс 
тензометрического моста (напряжение 0÷20 mv), пересчитывает 16-тибитный код в 
вес, индицирует значение веса на индикаторе, количество пройденных через весы 
предметов, их суммарный вес, количество предметов превышающих по массе уста-
новленный порог, количество предметов меньшего веса, чем установленный порог. 
Опрашивает состояние кнопок «СТАРТ», «СТОП», фотодатчиков на входе и выходе 
весов, вырабатывает сигналы управления частотным приводом. Выдает сигнал «АВА-
РИЯ». Терминал запоминает результаты измерений (все счетчики) в энергонезависи-
мой памяти. А в процессе работы индицирует состояние весов, включая в крайнем ле-
вом сегменте индикатора прибора значки:  

    -Двигатель запущен.           -Отрицательные показания.         –Знак счетчика  
 
 
количества объектов шт.        –количество аварий 2.         –количество аварий 3.  

 

 

3. Комплект поставки. 

1.  Рама весов ............................................................................................. 1 шт. 

2.  Весовой конвейер с двигателем 0,37 кВт............................................ 1 шт. 

3.  Шкаф автоматики в составе ................................................................. 1 шт. 
3.1 Терминал весоизмерительный ТВ-009................................... 1 шт. 
3.2 Частотный преобразователь 0,75 кВт..................................... 1 шт. 
3.3 Реле времени ............................................................................ 1 шт. 
3.4 Звонок ....................................................................................... 1 шт. 

4.  S-образные тензодатчики НПИ 50 кг .................................................. 4 шт. 

5.  Фотодатчики со светоотражателями ....................................... 2 комплекта 

6.  Техническая документация в составе ....................................... 1 комплект 
6.1 Руководство по эксплуатации.......................................... 1 шт. 
6.2 Паспорт на тензодатчики.................................................. 4 шт. 
6.3 Паспорт на фотодатчики .................................................. 2 шт. 
6.4 Паспорт на ЧП................................................................... 1 шт. 
6.5 Схема электрическая принципиальная............................ 1 шт. 
6.6 Схема подключения шкафа автоматики.......................... 1 шт. 
6.7 Паспорт на мотор-редуктор.............................................. 1 шт. 

7.  ПО в зависимости от модификации весов ......................................1компл. 

4. Основные технические характеристики. 

Весы КПВ2 
1. НПИ (номинальный предел взвешивания) ................................................... 50 кг. 
2. Максимальный вес двух объектов перемещаемых конвейером весов ........ 50 кг 
3. Максимальный вес одного объекта перемещаемого конвейером весов ..... 30 кг 
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Прикрутите 

серьги тензодат-

чиков к крон-

штейнам рамы 

4. Диапазон изменения скорости ленты ..............................................0,6 - 0,125 м/с 
5. Количество объектов на платформе не более ............................................... 2 шт. 
6. Расстояние между объектами не менее ........................................................ 20 см. 
7. Световая, звуковая сигнализация аварии....................................................... есть. 
8. Останов при аварии ........................................................................................ есть. 
9. Питание весов ...........................................1 фазное напряжение 220 в. * 0,4 кВт. 
10. Время непрерывной работы .........................................................  круглосуточно 

Терминал ТВ-009 

1. терминал предназначен для работы с тензодатчиками, имеющими входное элек-
трическое сопротивление, не менее............................................. 100 Ом 

2. выходное электрическое сопротивление, не более........................1 кОм 
3. рабочий коэффициент передачи.............................................. (1-3) мВ/В 
4. номинальное напряжение питания ............................................... (3-9) В 
5. время прогрева весов до рабочего состояния, мин..............................15 
6. допустимая перегрузка весов, не более, % от НПВ.............................25 
7. температура окружающего воздуха, °С .................................... -10...+40 
8. 5. шкала прибора, НПВ (100÷50000)×10-n где .......................n=0,1,2,3,4 
9. 6. дискретность отсчёта, d ..............................................................1÷100 
10. 8. длительность цикла измерения, ms от .............................................85 
11. 10. количество разрядов индикатора .....................................................5 
12. 11. диапазон изменения цифровых установок ..........................0...65535 
13. 12. положение десятичной точки ...................................фиксированное 
14. 13. прибор имеет, сбрасываемые по паролю, счетчики количества объектов шт, 

веса объектов кг количества объектов с неправильным весом, с разрядностью 
цифр ..........................................................................................................5 

5. Устройство и работа. 
5.1 Подготовка и установка. 

Распакуйте конвейерные почтовые весы далее 
весы. Снимите опалубку, пленку, извлеките шкаф 
автоматики и стойки для крепления шкафа ав-
томатики. Далее установите весы в транспортном 
положении (тензодатчики не прикручены) на 
место их работы. Весы необходимо установить 

так, чтобы контролируемые  объекты, дви-

гались к двигателю. В противном случае 
придется перенастраивать конвейер. Используя 

строительный уровень, отрегулируйте лапы весов так, чтобы весы были установлены го-
ризонтально и не качались на ножках. Теперь открутите и извлеките все 
транспортные болты и гайки так, чтобы верхняя часть весов стояла на 
закладных вставках из ДСП. Важно! Во избежание поломки 

тензодатчиков, подвеску верхней части весов на тензодатчики, 

можно производить только после снятия всех транспортных болтов с 

весов.  
Прикрутите стойки шкафа автоматики к шкафу. Подключите кабели 
двигателя, тензодатчиков, фотодатчиков, согласно схеме подключения 
шкафа управления. Во избежание ошибок на схеме указаны цвета 
соответствующих жил кабелей. Подключите заземление и к шкафу 
автоматики и к весам. Не заземляйте 
нейтраль в шкафу автоматики. Подключите 
питание к шкафу вилка и розетка 
прилагаются. Питание весов 
осуществляется однофазным напряжением 
220 в * 0,4 кВт. Подайте напряжение пита-
ния. Нажмите кнопку «Тара» на приборе, значение веса  

 F8         03         Задаёт время задержки на сработку входного фотодатчика. 
 
Задержка необходима, чтобы весь объект гарантированно оказался на взвешивающем кон-
вейере. Одна единица соответствует 85 mS. 

F9 Функция задаёт дискретность индикации. Чтобы установить дискретность индика-
ции необходимо последовательным нажатием кнопок “С”, “F”, и кнопок «�», «�» вы-
брать функцию F9, затем, кнопкой «В» вызывается слово-подтверждение, вторичное на-
жатие на кнопку «В» разрешает вход в функцию. Дискретность индикации устанавливает-
ся для двух младших разрядов индикатора. Кнопками «�» или «�» установить значение 
выделенного разряда. Позиция изменяемого разряда выбирается кнопками «» или «�».. 
Дискретность рекомендуется выбирать из ряда 01, 02, 05, 10, 20, 50, 00. Кнопкой «В» за-
кончить работу с функцией. 

FA Функция задаёт количество измерений для усреднения результата взвешивания. 
Чем больше усреднений, тем точнее результат, но и больше время взвешивания. Усредне-
ний должно быть столько, чтобы они могли отфильтровать внешние вибрационные воз-
действия, но при этом быстродействие прибора было в два раза выше, скорости истечения 
продукта из "точной" досыпки (из расчёта допустимой погрешности отвеса). Для расчёта 
быстродействия прибора необходимо умножить время одного измерения (см. ф-цию FE) 
на количество усреднений. Для дозирующих устройств, как правило, количество усредне-
ний задаётся в пределах от двух до четырёх. 

Чтобы задать количество измерений для усреднения значения веса, последователь-
ным нажатием кнопок “С”, “F”, кнопками «�» или «�» выбрать функцию FA, затем, 
кнопкой «В» вызывается слово-подтверждение, вторичное нажатие на кнопку «В» разре-
шает вход в функцию. Кнопками «�» или «�» установить количество измерений для ус-
реднения. 

FB Функция задаёт номер аппарата для работы в локальной компьютерной сети. Зна-
чение функции FB задаётся аналогично функции F9. 

FС Функция устанавливает положение запятой при индикации результата взвешива-
ния. Для установки запятой на индикаторе прибора необходимо последовательным нажа-
тием кнопок “С”, “F”, и кнопок «�» или «�» выбрать функцию FC, затем кнопкой «В» 

вызывается слово-подтверждение, вторичное нажатие на кнопку «В» разрешает вход в 
функцию (нажатие на любую другую кнопку приведёт к переходу в режим “СБРОС”). 
Далее кнопками «» или «�» установите запятую в требуемую позицию. Нажмите кноп-
ку «В», для перевода терминала в режим “СБРОС”. 

FD Функция устанавливает коэффициент преобразования кода АЦП в вес. Далее мас-
штабный коэффициент. Работа функции подробно описана в пункте 9 - Калибровка (мас-
штабирование) 

FE Функция задаёт режим работы АЦП (аналого - цифрового преобразователя). Для 
задания режима работы АЦП последовательным нажатием кнопок “С”, “F”, и кнопок «�» 

или «�» выбрать функцию FE, затем кнопкой «В» вызывается слово-подтверждение, вто-
ричное нажатие на кнопку «В» разрешает вход в функцию. Кнопками «�» или «�» уста-
новить значение выделенного разряда. Позиция изменяемого разряда выбирается кнопка-
ми «» или «�». Формат - 000XY, где Y-определяет период обновления данных: 1-2,5 
мс., 2-5,0 мс. ..... 9-22,5 мс., 0-25,0 мс., а Х задаёт режим работы АЦП. Рекомендуется ус-
танавливать значение 1 (авто калибровка) и 5 (фоновая калибровка). В режиме фоновой 
калибровки период обновления данных увеличивается в 6 раз. Для дозирующих устройств 
функция FE может принимать значения от 00012 до 00017, что соответствует по быстро-
действию для одного цикла измерения от 5,0 мс. до 17,5 мс. 
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7. Программирование и настройка терминала. 
Установить тумблер "сеть" во включенное положение. На индикаторе терминала на 

несколько секунд появится слово "СБРОС", после чего прибор переходит в режим инди-
кации. 

Если во время индикации слова "СБРОС" нажать кнопку "F", прибор перей-

дёт в режим программирования, на индикаторе появится "F0". 

Для перехода в режим "СБРОС" необходимо нажать кнопку "С".  
Выбрать необходимую функцию можно с помощью кнопок "↑", "↓" и нажать 

кнопку "В" (ввод). На индикаторе появится слово-подтверждение (см табл. №2) или со-
общение «ПАРО», если обращение к функции защищено паролем. Для продолжения рабо-
ты с функцией надо нажать кнопку "В", а для отказа от данной функции - любую другую 
кнопку. Для завершения работы с функцией необходимо так же нажать кнопку "В". 

 
8. Пояснения. 

F0. Функция используется для оценки предварительной нагрузки на тензодатчики, 
разбаланса входного усилителя АЦП (аналого - цифрового преобразователя). Бывает, не-
обходима при первичной настройке прибора, пусконаладочных и ремонтных работах. Во 
время эксплуатации весов может быть использована для оценки работоспособности изде-
лия при аварийных ситуациях. Не рекомендуется пользоваться этой функцией без особой 
надобности. 

F1. Функция задаёт уставку «ПОРОГ 1» (кг) - задание уставки «НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ» 
кг. Если вес объекта меньше этой уставки, то прибор переходит в состояние «АВАРИЯ 2». 
Для задания уставки «ПОРОГ 1» необходимо последовательным нажатием кнопок “С”, 
“F” и кнопок «�» или «�» выбрать функцию F1. Затем кнопкой «В» вызывается слово-
подтверждение (см. табл. №2), вторичное нажатие на кнопку «В» разрешает вход в функ-
цию (нажатие на любую другую кнопку приведёт к переходу в режим “СБРОС”). Кноп-
ками «�» или «�» установить значение выделенного разряда. Позиция изменяемого раз-
ряда выбирается кнопками «» или «�». Кнопкой «В» закончить работу с функцией. 
Масштаб числа, задаваемого функцией F1, полностью совпадает с масштабом текущего 
веса на индикаторе прибора. 

F2 Функция задаёт уставку «ПОРОГ 2» (кг) - задание уставки «ВЕРХНИЙ ПРЕ-
ДЕЛ» кг.  Если вес объекта больше этой уставки прибор переходит в состояние 
«АВАРИЯ 3».Программирование функции F2 осуществляется аналогично функции F1. 

F3 Функция служит для обнуления  все счетчиков прибора. Чтобы воспользоваться 
этой функцией необходимо; последовательным нажатием клавиш “С”, “F”, и клавиш «�» 

или «�», выбрать функцию F3 (требующую ввода пароля). Затем, кнопкой «В» вызывать 
подтверждение “ПАРО”, вторичное нажатие на кнопку «В» разрешает ввод пароля. Далее 
необходимо набрать пароль (61268), для этого необходимо, кнопками «�» или «�» уста-
новить значение выделенного разряда. Позиция изменяемого разряда выбирается кнопка-
ми «» или «�». Кнопкой «В» закончить ввод пароля и на индикаторе появится подтвер-
ждение «ОБН. С.» Следующее нажатие на клавишу «В» приведет к обнулению счетчиков 
итога веса, количества объектов, количества объектов превышающих ПОРОГ2 а нажатие 
на клавишу F отказ от  этой функции. 

F4 (резерв) 

F5 (резерв) 

F6 (резерв) 

F7 (резерв)  

будет приравнено к нулю. И нажмите кнопку старт. Если Вы не перепутали цвета при 
подключении ЧП, то при положении переключателя «направление движения»  в «←» кон-
вейер должен перемещаться в сторону двигателя. После запуска возможен уход тары на 20 
– 40 гр., необходимо еще раз нажать на кнопку «Т» на приборе. Дайте весам поработать на 
холостом ходу некоторое время. Остановите весы кнопкой «Стоп», проверьте на останов-
ленных весах правильность показаний веса гирями не хуже 4 класса точности. После 
транспортировки может потребоваться некоторая регулировка конвейера и корректировка 
калибровки веса. Не калибруйте весы, если отклонение по весу составляет не более 20 гр.  

5.2 Терминал весоизмерительный. 

Терминал весоизмерительный состоит из следующих узлов: узел вторичного электро-
питания, узел аналого-цифрового преобразователя (АЦП), процессорный узел, узлы ввода 
вывода информации, индикации, клавиатуры. 

Функциональные значения клавиш клавиатуры терминала приведены в таблице № 1. 
Таблица № 1. 

Символ обозначе-
ния кнопки кла-
виатуры 

Функциональное зна-
чение 

Примечание 

� (горячая клавиша) 

Служит для изменения 
параметра в большую 
сторону и смены ре-
жима индикации. 

Как горячая клавиша служит для 
индикации счетчика объектов 
(шт.) включается из режима те-
кущего веса, либо кратковремен-
но из режима суммы. 

� (горячая клавиша) 

Служит для изменения 
параметра в меньшую 
сторону и смены ре-
жима индикации. 

Как горячая клавиша служит для 
индикации счетчика итога веса, 
пройденных через весы предме-
тов. В этом режиме индикации 
горят все шесть разрядов индика-
тора. 

(горячая клавиша)  

Служит для позици-
онного смещения вле-
во и смены режима 
индикации.  

Как горячая клавиша служит для 
индикации количества аварий3. 
Т. е. показывает количество объ-
ектов превысивших верхний до-
пустимый порог веса. Работает 
только в останове. 

�(горячая клавиша)  

Служит для позици-
онного смещения 
вправо и смены режи-
ма индикации. 

Как горячая клавиша служит для 
индикации количества аварий2. 
Т. е. показывает количество объ-
ектов вес, которых меньше ниж-
него допустимого порога веса. 
Работает только в останове.  

F 
Служит для вызова 
функции 

Работает только во время инди-
кации “СБРОС”. 

В 

Служит для подтвер-
ждения функции или 
параметра 

Обязательно завершает любую 
операцию ввода данных 

С 
Служит для перехода 
в режим  “СБРОС”. 

 

Т 
Приравнивает текущее 
значение веса нулю. 

Используется для компенсации 
веса тары. 
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5.2.1 Описание функций терминала. 

Описание функций терминала ТВ-009  указано в таблице № 2.  
Таблица №2. 

Фу

нкц

ия 

Подтверждение 

на индикаторе 
Действие 

Фактическое 

значение. (Записать каран-

дашом после настройки.) 

Используется для обнуления 
веса тары в памяти и разба-
ланса входного усилителя 
прибора. 

F0 ОБН+ВЕС 
Обнуление веса та-
ры в памяти прибо-
ра. 

 

Если вес объекта меньше этой 
уставки, то прибор переходит 
в состояние «АВАРИЯ 2». F1 ПОРОГ 1 

+ «В» 

Задание уставки 
«НИЖНИЙ ПРЕ-

ДЕЛ» кг. 
 

Если вес объекта больше этой 
уставки прибор переходит в 
состояние «АВАРИЯ 3». 

F2 ПОРОГ 2 

+ «В» 

Задание уставки 
«ВЕРХНИЙ ПРЕ-

ДЕЛ» кг. 
 

Пароль 61268 
F3 ПАРО+ОБН. С. 

Функция обнуления 
всех счетчиков. 

 

F4 (резерв)   

F5 (резерв)   

F6 (резерв)   

F7 (резерв)   

F8 

 
 

     03    
Задаёт время задержки 
на сработку входного 

фотодатчика. 

Задержка необходима, чтобы весь 
объект гарантированно оказался 

на взвешивающем конвейере. 
Одна единица соответствует 

85mS 

F9 РАЗБЕГ 
Задание дискретности 

индикации 
00001 

Служит для усреднения ре-
зультата взвешивания. FA УСРЕДН. 

Количество измере-
ний для усреднения 

00008 

Используется в локальной 
компьютерной сети FB НО.АПП. 

Задание номера ап-
парата. 

00000 

FC УС. ЗАП. 
Установка положения 

запятой. 
000,00 

Используется для коррекции ко-
эффициента масштаба.  FD ПАРО+ПРОПОР 

Ручная установка ко-
эффициента преобра-
зования кода АЦП в 
вес Пароль: 19631 

FE 

ПРО АЦП Задние режима работы 
АЦП 

Для выбора быстродействия и 
режима калибровки, в зависимо-
сти от необходимой производи-

тельности. 00018 

FF УС УС 
Установка усиления 
входного усилителя. 

Устанавливается  в зависимости 
от коэффициента передачи дат-
чика (ов). 00006 

Алгоритм работы:  Кнопка «Пуск» запускает режим учета и перевешивания объектов. 
При этом замыкаются контакты выходного реле,  запускающие частотный преобразова-
тель. Частотный преобразователь подает питание на электродвигатель конвейера на час-
тоте равной установленному значению, резистором ЧП (Гц.). При прохождении объек-
том входного фотодатчика, через заданное функцией F8 время (объект заведомо нахо-
дится в зоне взвешивания) происходит считывание веса, значение, которого записывает-
ся в ОЗУ (буфер1).  Далее терминал сравнивает значение веса со значением функции F1 

«ПОРОГ 1» (кг) и F2 «ПОРОГ 2» (кг) и если вес предмета находится за границами, ус-
тановленными этими функциями, то прибор генерирует сигнал «АВАРИЯ2» либо 
«АВАРИЯ3», зажигает красную лампу «АВАРИЯ», включает звуковой сигнал на время, 
заданное реле времени и останавливает конвейер. В этой ситуации необходимо убрать 
бракованную коробку с ленты и нажать кнопку «ПУСК», либо «СТОП»+»ПУСК» При 
этом прибор должен находиться в режиме измерения текущего веса. После «СТАРТА» 
прибор можно перевести в режим индикации суммы, нажав кнопку «�» на клавиатуре. 
Счетчик предметов и итоговая сумма по весу при этом не насчитываются. Если же вес 
объекта укладывается в границы функций F1 и F2, то на выходе с весов, по переднему 
фронту сработки фотодатчика, вес из буфера будет занесен в ячейку «ИТОГА». Данные 
весы могут работать как с одним объектом на конвейере, так и с двумя. В этом случае по 
приходу второго объекта на весы, вес первого объекта незамедлительно суммируется с 
«ИТОГОМ» Выполняется операция «Буфер1» + «Итог». Суммарный вес объектов запи-
сывается в «Буфер2» По факту выхода второго объекта с весов, по переднему фронту 
сработки фотодатчика, происходит операция «Буфер2» - «Буфер1» + «Итог». Второй 
объект так же должен удовлетворять условиям функций F1 и F2. Но при этом необ-
ходимо учитывать, что суммарный вес двух объектов должен быть заведомо 
меньше значения ПОРОГ 2, а значение веса самого легкого объекта должно 
быть заведомо больше значения ПОРОГ 1. Если в момент нахождения двух 
объектов на весах придет третий объект, весы перейдут в состояние «АВАРИЯ 
1». Действия оператора в этом случае аналогичны действиям, как при состоя-
нии весов в «АВАРИЯ2» либо «АВАРИЯ3» 

6. Работа терминала с ПК. 

Связь с ПК осуществляется по интерфейсу RS 232 со скоростью 4800 бод. Прото-
кол обмена конвейерных весов и ПК выглядит следующим образом: 

Название команды. 
Команда, посылаемая 
на ПК из ТЕРМИНАЛА. 

Сообщение, получае-
мое ПК в ответ на ко-

манду. 

Запрос Итога T∅W DDDDD 

Запрос счетчика объек-
тов 

T∅С СDDDDD 

Обнулить все счетчики T∅0  

Стоп (стоп весов транс-

портера) 
T∅S  

Где ∅ - номер ТЕРМИНАЛА (символьный вид); 

D - цифры (символьный вид) 
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